ANALISIS FISICO-QUIMICO
DE AGUAS

RAQUEL ANAYA CUBERO
2° BACH IES ANDRES LAGUNA

* X

& 3 S
* 0%} ¢ 2
: : , )=
x € ;O @ A
* && — Lay s
a . ” Universidad deValladolid

FACULTAD DE CIENCIAS
DEPARTAMENTO DE QUIMICA ANALITICA

IES Andrés Laguna
SEGOVIA




INDICE

>
>
>
>
>
>

JUSTIFICACION

OBJETIVOS

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS DEL AGUA
METODOLOGIA

ANALISIS DE RESULTADOS

CONCLUSIONES



JUSTIFICACION Y OBJETIVOS

JUSTIFICACION:

» Espana estd entre los 5 paises de Europa en los que mds agua
potable se consume (126 L por persona y por ano)

OBJETIVOS:

» Estudio comparativo de diferentes aguas potables.

» Determinacion en muestras las aguas anteriores de sus propiedades
fisico-quimicas mas importantes.




PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS DEL AGUA
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METODOLOGIA

' 1 | Agua de red de Valladolid

' 2 | Agua de red de Renedo

' 3 | Agua de red de Segovia

|4 | Solande Cabras
|5 |[AguaDoy |
|6 |[Bezoya |
|7 [Fontvella




1. DETERMINACION DEL pH

MUESTRA ~lpH -
I 77
2 0 79
3 0 712
I 71
s 0 138
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| 1 | Agua de red de Valladolid

| 2 | Agua de red de Renedo

| 3 | Agua de red de Segovia

|4 | Soldnde Cabras
|5 [AguaDoy |
|6 [Bezoya |
|7 |Fontvella |
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2. DETERMINACION DE LA CONDUCTIVIDAD

(&) CONDUCTIVIDAD (pS/cm)
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Solan de Cabras
(AguaDoy |
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3. MEDICION DE LA ALCALINIDAD

» Normalizar una disolucion
de HCI frente a otra de
Na2COs




3. MEDICION DE LA ALCALINIDAD




3. MEDICION DE LA ALCALINIDAD

IMUESTRA ~ |ALCALINIDAD (mmoles/L. ~ Alcalinidad = VF - Mwci - 1000 / 50(ml)

ALCALINIDAD (mmoles/L)

' 1 | Agua de red de Valladolid
| 2 | Agua de red de Renedo
| 3 | Agua de red de Segovia

4 | Solande Cabras |
5 |AguaDoy |
6 |Bezoya |
|7 |Fontvella |




4. MEDICION DE LA DUREZA

» 4.1 DUREZA TOTAL:




4. MEDICION DE LA DUREZA

MUESTRA ~ DUREZA TOTAL (2fH) ~
V1 - C AEDT * Pmolec.cacos - 1000 / 50

DUREZA TOTAL (2fH)




4. MEDICION DE LA DUREZA

DUREZA CALCICA = Vca - Caenrt - P atca -1000 / 50

MUESTRA ~ [DUREZA CALCICA (2fH] ~
11,

21,

L,
17,6
II
I!

» 4.2 DUREZA CALCICA

DUREZA CALCICA (°fH)

l Agua de red de Renedo

Ex

|4 | Solande Cabras | - - -
|5 |AguaDoy | -

6 |

17 ]

FontVella




4. MEDICION DE LA DUREZA
» 4.3 DUREZA MAGNESICA
DUREZA MG = VMg : C v4 P atmg - 1000/50

MUESTRA ~ _qumN> MAGNESICA (mg / _ v

DUREZA MAGNESICA (mg /1)

1 | Aqua de red de Valladolid ‘
| 2 | Agua de red de Renedo

| 3 | Agua de red de Segovia

4 | Solande Cabras |
5 |AguaDoy
6 |Bezoya |
| 7 |Fontvella |




5. CROMATOGRAFIA DE IONES

Cromatografo




5. CROMATOGRAFIA DE IONES

Cromatografia de una disolucion patron



5. CROMATOGRAFIA DE IONES

» 5.1 FLU

OINVINON

Muestra

~ Area v~ |Concentracion ~
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1,422
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0,883
1,827

| 1 | Agua de red de Valladolid
| 2 | Agua de red de Renedo

| 3 | Agua de red de Segovia

|4 | Soldnde Cabras |
(5 |AguaDoy |
(6 |Bezoya |
(7 |Fontvella |
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5. CROMATOGRAFIA DE IONES

» 5.2 CLORUROS

Muestra ~ Area v |Concentracion -~
91,72 8,81 [Cloruro]

325,39 28,92

142,85 13,21

73,73 7,26

138,39 12,83

3,49 1,22

220,57 Hmbo..
Agua de red de Valladolid _ - _
Agua de red de Renedo
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| 3 | Agua de red de Segovia
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Solan de Cabras
AguaDoy |
|Bezoya |

| 7 | FontVella




5. CROMATOGRAFIA DE IONES

» 5.3 NITRITOS

Muestra ~ Area v Concentracion ~
| 1 | Agua de red de Valladolid

0,133 0,00 | 2 | Agua de red de Renedo
0 0,00 | 3 [ Agua de red de Segovia

|4 | Solande Cabras |
0,00 |5 |AguaDoy |

(6 |Bezoya |
0,00 | 7 | FontVella
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5. CROMATOGRAFIA DE IONES

» 5.4 NITRATOS

Muestra

v |Area

v Concentracion ~
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00,

| 1 [ Agua de red de Valladolid

| 2 | Agua de red de Renedo

| 3 | Agua de red de Segovia

|4 | Soldnde Cabras |
|56 |[AguaDoy |
|6 [Bezoya |

| 7 | FontVella




5. CROMATOGRAFIA DE IONES

» 5.5 FOSFATOS

Muestra ~ Area v Concentracion ~
| 1 | Agua de red de Valladolid
| 2 | Agua de red de Renedo
| 3 | Agua de red de Segovia
|4 | Soldnde Cabras |
|5 |[AguaDoy |
|6 [Bezoya |
H

FontVella




5. CROMATOGRAFIA DE IONES

» 5.6 SULFATOS

Muestra ~ Area v |Concentracion ~
142,036 20,60

481,413 63,73

14,368 4,37

138,565 20,15

43,217 8,04

2,506 2,86

222,177 30,78,

[Sulfato]

Agua de red de Valladolid
Agua de red de Renedo
Agua de red de Segovia

(AguaDoy |
[Bezoya
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5. CROMATOGRAFIA DE IONES

» ANALISIS DE RESULTADOS

| 1 | Agua de red de Valladolid
Agua de red de Renedo
Agua de red de Segovia

2 |
3 |
4 |Solande Cabras |
5 |
6 |
[ ]

AguaDoy |
[Bezoya
FontVella




CONCLUSIONES Y RESULTADOS FINALES
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| 1 | Agua de red de Valladolid

| 2 | Agua de red de

| 3 | Agua de red de Seg

|4 [Soldnde Cabras |
(5 [AguaDoy |
(6 [Bezoya |
|7 |Fontvella |
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